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Ata da Comissdo Permanente de Licitagdes

Neste dia 25 de setembro de 2019 se reune a Comissdo Permanente de Licitacgdes
com o intuido de decidir a respeito da regularidade na documentagdo e
catdlogos apresentados pelas licitantes vencedoras. Todas licitantes foram
intimadas a apresentar os catadlogos e documentacdo complementar (pag. 783),
conforme exigéncia do item 9 “Da entrega de catdlogos e documentagdo
complementar” do Pregdo Presencial 12/2019. A entrega deveria ser realizada
no prazo maximo de até 05 (cinco) dias uteis a contar da comunicagdo.

1 - A empresa VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI ndo apresentou o exigido
dentro do prazo. O e-mail enviado intimando as licitantes para entrega data
de 03/09/2019 (pag. 783), a licitante acusou o recebimento no dia 05/09/2019
(padg. 786) decorrendo o prazo desta uUltima data, desta forma encerrando em
12/09/2019, ocorre que o envelope chegou ao setor de licitagdes apenas no
dia 17/09/2019, foi recebido pelo Assistente de Pregoeiro e membro da Comissé&o
de Licitacdes, Rafael Da Fonseca Canal, como a documentagdo foi apresentada
fora do prazo a Comissdo decide pela desclassificacdo da Licitante, desta
forma o envelope ndo foi aberto e sera devolvido em um prazo de 30 dias, via
correio.

2 - Prossegue-se sobre a analise do material entregue, nos quais foram
encontradas as seguintes inconformidades:

2.1 - A empresa BRUMED ATACADISTA E MAN EQUIP HOSP EIRE trocou de marca/modelo
do equipamento Compressor Odontoldégico (item 19 do objeto), a empresa
apresentou proposta do equipamento FIAC/TOP 7/30, porém entregou catéalogo do
aparelho DENTEMED/Prime Air. A documentacdo entregue pela empresa esta entre
as paginas 827 e 875 do processo. Conforme andlise de catalogos realizada
pela Secretaria de Salde a empresa apresentou ainda os seguintes itens em
desacordo com as especificagbes de edital:

Item Unidade Quant |Descrigédo

Balangca digital portatil - tecnologia digital;
capacidade de pesagem no minimo 200kg; material de
estrutura em ago; peso liquido méximo de 6kg;
Display integrado; fungdo tara.

08 Unid 01

No que se refere ao item 08 Balanca digital portéatil, a estrutura especificada

na licitacdo é em aco, o produto apresentado para avaliagdo no catalogo BRUMED
COM.ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES EIRELLI apresenta

base em vidro.

Item Unidade Quant |Descricgéao

Compressor Odontoldgico — Isento de 6leo, capacidade
de 30 a 39 Litros, poténcia 1,5 HP, consumo 6 a 7
pés; silencioso; regulacgédo de pressdo; acionamento
de motor direto; presséao ma (libras/pol?)/bar:
120; rotagdo por minuto: 0; tensdo 2200]; registro

na ANVIgA.

19 Unid 01
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No que se refere ao item 19 Compressor Odontolégico, a empresa BRUMED
COM.ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES EIRELLI, apresentou
proposta do equipamento FIAC/TOP 7/30, o produto apresentado para avaliacdo
no catalogo é da Marca DENTEMED/Prime Air.

2.2 - A empresa CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS nao apresentou os
documentos exigidos nos itens 9.1.2.1., 9.1.2.2. e 9.1.2.3. do Edital de
Licitacdo Pregdo Presencial n° 12/2019, para nenhum dos itens dos quais foi
vencedora (itens 01, 15 e 40 do objeto). A documentacgdo entregue pela empresa
estd entre as paginas 876 e 884 do processo.

2.3 - A empresa FRANCIELI HAIDURK RIGO trocou de modelo no produto Bicicleta
(item 11 do objeto), a empresa apresentou proposta do modelo STATUS/LENDA,
porém entregou catidlogo do STATUS/PANDA. A documentagdo entregue pela empresa
estd entre as paginas 914 e 920 do processo.

2.4 - A empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI apresentou para o item Cadeira
de rodas adulto (item 14 do objeto) um produto que estéd com seu registro na
ANVISA cancelado desde 22/07/2019, conforme apontou conferéncia efetuada no
site da ANVISA (pag. 1.000). A empresa também ndo apresentou catdlogo para o
produto TENS e FES (item 47 do objeto), o aparelho cotado foi o
IBRAMED/NEURODYN II, ao invés apresentou catdlogo do produto Ultrassom para
fisioterapia (item 48 do objeto), o qual a licitante ndo foi vencedora.
Conforme andlise de catdlogos realizada pela Secretaria de Saulde a empresa
apresentou ainda os seguintes itens em desacordo com as especificagdes de

edital:
Item Unidade Quant |Descricédo
Andador - em aluminio; sem rodizios dianteiros; do
tipo fixo e dobrével; fabricado em tubos de aluminio
anodizado @7/8" - em arco - nas laterais; base
frontal com tubos de aluminio anodizado (@1"

vertical e @7/8" horizontal); tubos de aluminio de
@3/4" e @7/8" na posicdo horizontal, encaixados
entre si; tubos de aluminio anodizado @1" na parte
02 Unid 03 inferior (bases), minimo 8 furos para regulagem;
manoplas para apoio das mdos; pino de pressdo para
travamento em posigdo de abertura, acoplados com
parafusos na parte superior dos tubos de aluminio
laterais; ponteiras de borracha nas 04 bases;
medidas min: 40 x 46cm; variacdo de altura: 79cm
(minima) e 9lcm (méxima); resisténcia 130kg no
minimo.

Tendo em vista ao catdlogo apresentado pela empresa Guilherme Xavier Piva
Eireli-ME, referente ao item 02 Andador, podemos observar que o item
apresentado no catdlogo estd em desacordo referente a resisténcia minima.

A descricdo apresentada especifica 100 kg, enquanto a descricdo do produto
deveria ser 130kg. '
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Item Unidade Quant |Descricéo

Detector fetal - Portatil; digital; com display em
LCD; faixa de medicdo 30 a 250 BPM; alimentacdo:
bateria interna recarregavel e carregador integrado
ao equipamento; desligamento automatico para a
economia de bateria apés 1 minuto sem deteccdo;
25 Unid 01 carregador para bateria bivolt ou 220V; gabinete e
transdutor confeccionado em plastico ABS; alarme de
bradicardia, taquicardia e bateria fraca; controle
de volume; alojamento para transdutor na lateral do
aparelho; acompanha bateria e carregador; registro
na ANVISA.

No que se refere ao item 25 Detector Fetal, o equipamento especificado na
licitacdo deve ser conter bateria interna recarregavel e carregador integrado
ao equipamento, o produto apresentado para avaliagdo no catidlogo GUILHERME
XAVIER PIVA EIRELI- ME apresenta a alimentacdo através de pilhas.

3 - Aqui cabe ressaltar que foi dispensado a apresentacdo das AFEs para oOs
produtos isentos de registro na ANVISA, desde que a licitante tenha
apresentado a prova de isencdo do mesmo. Foi adotada essa medida pois nio ha
obrigatoriedade de AFE (Autorizacdo de Funcionamento de Empresa) para
produtos isentos de registro na ANVISA, desta forma corrige-se uma falha
editalicia.

4 - As licitantes relacionadas acima foram desclassificadas nos itens citados,
desta forma ficam intimadas a, querendo, se manifestar no prazo de 03 (trés)
dias tteis sobre as inconformidades apontadas.

5 - A aceitagdo dos catdlogos ndo implica em aceitacdo do produto, que podera
ser recusado no momento da entrega, caso ndo atenda as especificagdes do
Edital.

Santa Cecilia do Sul-RS, as 14h00min do dia 25 de setembro de 2019.
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